
KOMISIJI ZA STUDIJE II STEPENA ELTKTROTEHNIiKOG
FAKULTETA U BEOGRADU

Komisija za studiie tI stepena, Erektrotehnidkog fakurteta u Beogradu, na svojoj sednicioddanoj .)("1)e-.1c.(l godine imenovara nas je u Komisij, za pregred i ocenu master rada
kandidata Marka Jankoviia pod nasrovom .. Metrorogija doza u oblasti radioterapije,,. Nakon pregreda
malerijala Komisija podnosi sledeii

IZVESTAJ

l. Biografski podaci kanditlata

Marko D Jankovii roden je 21.04.1985. godine u UZicu. srednju Elektrotehnidku skolu
zavr.io je u UZicu sa odridnim uspehom. Erekrrotehnidki fakurlet u Beogradu upisao je 2004. godine,
na odseku za Fizidku elektroniku, smer Biomedicinski i ekolokSki inZenjering. Diplomirao je u
septembru 2010. godine sa prosednom ocenom na ispitima 7.77, iocenom l0 na dipromskom. Master
studije na Elektrotehnidkom rakurtetu u Beogradu je upisao oktobra 20r0. godine na moduru za
Biomedicinsko i ekolosko inzenjerstvo. porozio je sve ispite na master studijama sa prosednom
ocenom 9.20.

2. Opis master rada

Master rad kandidata sadri.i 4j stranu teksta, zajedno sa slikama i dodacima. Rad sadrZi 6
poglavlja, dodatke i spisak literature. Spisak literature sadrZi l0 ret-erenci.

Prvo poglavlje je uvodno, obuhvata osnovne elemente .jonizujuieg zradenja. pojam
radioterapije i doze u radioterapiji. Laboratorija i uslovi u kome se komora etalonira.

Drugo poglavlje daje opste informacije o osnovnim dozimetrijskim veridinama koje se
koriste u radu. Apsorbovana doza u vodi i kerma u vazduhu. Takocre i uroga iznadaj SSDLs
(Sekundarnih Standardnih Dozimetrijskih Laboratorija).

U treiem poglavlju je opisan cilj rada.

ietv.to poglavlje opisuje metode rada odnosno proceduru za etaioniranje korisnidke
jonizacione komore u oblasti radioterapiie. Na podetku se upoznajemo sa opremom za
etaloniranje' Nadin postavljanja opreme i proces merenja. Merenje se sastoj i iz dva dela, prvo
merimo dozu zra(enia na referentnoj komori, nakon toga postavrjamo korisnidku komoru gde
merimo kolidinu prikuprjenog naerektrisanja. Na osnovu dobijenih vrednosti odretlujemo
kalibracioni koefi cijnt.



Peto poglavlje prikazuje rezultate podeljene u dve grupe: prikaz rezultata kalibracionog
koeficijenta apsorbovane doze u vodi i prikaz rezurtata kalibracionog koeficijenta kerme u
vazduhu, koji doprinose ukupnom budZetu merne nesigurnosti za obe velidine.

Sesto poglavlje obuhvata zakljudak rnerenja i prikazuje odstupanje korisnidke komore od
referentne komore u velidinama apsorbovane doze u vodi i kerme u vazduhu.

3. Analiza rada sa kljutnim rezultatima

Master rad kandidata Marka Jankovi6a se bavi probrematikom doza u oblasti
radioterapije. Navedena tema pripada obrasti biomedicinskog inzenjerstva, dozimetrije i
metrologije jonizu-iu6ih zrai,enla. Tema .ie veoma aktuelna. imajuii u vidu dinjenicu da je
dominantan doprinos medicinskih izraganja dozi za populaciju i potrebu za tadinim
kvantitativnim odrecrivanjem ovog doprinosa. Koristeii preporuke ICRU i IAEA i
Medunarodne organizacije za standardizaciju (rso), u radu je prikazan protokol za
implementaciju metoda za etaroniranje dozimetara u obrasti radioterapile, a koji se odnosi na
dozimetre koji se koriste u klinidkoj primeni za terapiju fotonskim zradenjem. znatajan
aspekt rada dini podatak da su merenja obavljena u raboratoruji SSDL-a (Sekundarna
Standardna Dozimetrijska Laboratorija) koja dini )az izmedu pSDLs (primamih
S.D.Laboratorija) i korisnika jonizujuieg zradenja tako sto ie omoguditi transfer karibracije
dozimetra od primarnog standarda do krajnjih korisnika instrumenata.

Na osnovu detaljne analize rezultata merenja izvrsenih za potrebe ovog rada, kandidat
zakljuduje da odstupanje korisnidke komore, u odnosu na referentnu jonizacionu komoru pri
merenju apsorbovane doze u vodi, ulazi u budzet merne nesigurnosti, i iznosi 0.17o/o. Time
korisnidka jonizaciona komora zadovoljava usrove primene kao detektor zradenja u
radioterapij i.

Pri merenju kerme u vazduhu za etaroniranje korisnidke jonizacione komore, odstupanje
od referentne komore ne prelazi okvire budzeta meme nesigurnosti, i iznosi 0. r4%. I takocre
zadovoljava uslove primene u radioterapiji.

Osnovni doprinosi rada su:

. Detaljan opis metodologije odreclivanja doze u oblasti radioterapije
o Analiza uticajnih veridrina i procena budzeta merne nesigurnosti za etaloniranje

dozimetra u velidinama apsorbovane doze u vodi. i kerme u vazduhu u realnim
uslovima

. Odredivanje budZeta merne nesigurnosti.



4. Zakljuiak i predtog

Kandidat Marko Jankovi6 je u svom master radu uspesno predstavio metode za
etaloniranje dozimetara pri merenju apsorbovane doze u vocri i kerme u vazduhu. Rad sadr2i
sistematidan pregled literature, sve rerevantne aspekte metrorogije doze, ukrjuduju6i
procedure za etaloniranje dozimetara u'adioterapiji, odretlivanje kalibracionog koeficijenta i
merne nesigurnosti za svaku od opisanih procedura. Detarjna anariza budzeta merne
nesigurnosti svrstava ovaj rad u jednistvene i retke, imaju6i u vidu nedostatk riterature i
pouzdanih podataka vezanih za mernu nesigumost odre<livanja doza za pacijenta. Rezurtatje
od izuzetnog znataja u probrematici odredivanja doze za popuraciju od medicinskih
izalganja" pre svega u pogledu odreclivanja pouzdanosti rezultata procene.

Kandidat je iskazao samostarnost i sistematidnost u svome postupku kao i inovativne eremente u
resavanju problernatike ovog rada. Na osnovu gore navedenog Korrisija predraZe Nastavno-nauinom
veiu Elektrotehnidkog fakurteta u Beogracru da prihvati master rad kandidata Marka Jankoviia pod
naslovom ., MetroJogija doza u oblasti radioterapije., i odobrijavnu usrnenu odbranu.

Beograd,23.09.20l3.
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