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Komisija za studije II stepena Elektrotehnidkog fakulteta u Beogradu na svojoj sednici

odrZanoj 14.04.2015. godine imenovalo nas je u Komisiju za pregled i ocenu master rada

dipl. inZ. Filipa Haralambosa Apostolakopoulosa pod naslovom ,,Kalibracija i komparacija
energetskog i angularnog odziva TL i OSL lidnih dozimetara". Nakon pregleda materijala
Komisija podnosi slede6i

IZVE STAJ

l. Biografski podaci kandidata

Filip Haralambos Apostolakopoulos roden je 14.01.1991. u Beogradu. Gimnaziju je
zavrSio u Beogradu sa prosednom ocenom 5,00. Elektrotehnidki fakultet u Beogradu upisao je
20i0. godine. Diplomirao je u julu 2014. godine na odseku za Fizidkts elektroniku, smer
Biomedicinski i ekolo5ki inZenjering sa prosednom ocenom 9,27. Master studije na
Elektrotehnidkom fakultetu u Beogradu upisao je u oktobru 2014. godine na modulu
Biomedicinsko i ekolo5ko inZenjerstvo. PoloZio je sve ispite sa prosednom ocenom 10.

2. Opis master rada

Master rad kandidata sadrLi 75 strana, 38 slika i 39 tabela. Rad sadrZi 10 poglavlja, 4

priloga i spisak literature. Spisak literature sadrti 20 referenci.
Prvo poglavlje predstavlja uvod u kome su opisani predmet i cilj rada. Predstavljen je

znadaj najdeS6e kori56enih lidnih dozimetara u praksi - TL (termoluminiscentni) i OSL (opti6ki
stimulisani luminiscentni) lidni dozimetri.

U drugom poglavlju dat je pregled fizidkih velidina od interesa me<lu kojima su

radiometrijske, dozimetrijske i fizidke velidine u oblasti zaitite od zradenja.
U tre6em poglavlju detaljno su opisani biolo5ki efekti jonizuju6ih zradenja koji

obuhvataj u determ inistidke i stohastidke efekte.
U detvrtom poglavlju opisane su mere za5tite od zralenja, zakonska regulativa za lica

profesionalno izloZena jonizuju6em zradenju, kao i sistem ogranidavanja doze za profesionalno
izloZena lica i populaciju.

U petom poglavlju opisani su osnovni principi rada TL i OSL lidnih dozimatara i sistema
za lidnu dozimetriju, kao i njihove prednosti i ogranidenja.

U Sestom poglavlju datje detaljan pregled metodologije za kalibraciju TL i OSL sistema
za lidnu dozimetri ju.

U okviru sedmog poglavlja opisan je postupak eksperimentalnog odretlivanja
energetskog odziva TL lidnih dozimetara pri razliditim kvalitetima jonizuju6eg zradenja, dobijeni
rezultati su prikazani (tabelarno i grafidki) i dataje njihova diskusija.

U okviru osmog poglavlja opisana je komparacija eksperimentalno dobijenog
energetskog odziva TL i OSL lidnih dozimetara u zavisnosti od primljene doze, dobijeni rezultati
su prikazani (tabelarno i grafidki) i dataje njihova diskusija.

U okviru devetog poglavlja opisanje postupak komparacije angularnog odziva TL i OSL
lidnih dozimetara na jednom kvalitetu jonizujuteg zratenla, prikazani su i diskutovani dobijeni
rezultati.

Deseto poglavlje predstavlja zakljudak u okviru koga je predstavljen znadaj

eksperimentalno dobijenih rezultata u praksi, u okviru oblasti dozimetrije i zaitite od zradenja



profesionalno izloZenih lica.
U prilozima dati su programi kori56eni za grafidki prikaz rezultata kori56enjem

softverskog paketa MATLAB.

3. Analiza rada sa kljuinim rezultatima

Master rad dipl. inZ. Filipa Haralambosa Apostolakopoulosa obrailuje problem procene

doze u lidnoj dozimetriji profesionalno izloLenih lica kori56enjem TL i OSL lidnih dozimetara.
Dobijeni rezultati u okviru master rada nalaze primenu u praktidnim uslovima procene

apsorbovane doze profesionalno izloZenih lica u cilju kontrole stohastidkog dejstva jonizujuiih
zradenja. Povrh toga, znadaj dobijenih renitata vaLan je za praktidne primene OSL sistema, s

obzirom da za ovu, tehnolo5ki najnoviju, vrstu sistema u lidnoj dozimetriji joS uvek ne postoje

nezavisni metroloiki standardi za kalibraciju.
Osnovni doprinosi rada su:

o prikaz metodologije kalibracije TL i OSL sistema za lidnu dozimetriju,
o komparativni prikaz eksperimentalno dobijenih rezultata energetskog odziva TL i OSL

lidnih dozimetara pri razliditim kvalitetima zradenja,
. komparativni prikaz eksperimentalno dobijenih rezultata angularnog odziva TL i OSL

lidnih dozimetara na jednom kvalitetu jonizuju6eg zra6enja.

4. Zakljuiak i predlog

Kandidat Filip Haralambos Apostolakopoulos je u svom master radu prikazao
kalibracione tehnike sistema za lidnu dozimetriju, kao i energetske i angulame odzive TL i OSL
lidnih dozimetara. Dobijeni rezultati su od praktidnog znadaja u realnim uslovima koji se

svakodnevno sre6u u oblastima lidne dozimetrije i zaltite od zradenja.
Kandidat je iskazao samostalnost i sistematidnost u reSavanju problema iz prakse u

oblasti metrologije jonizuju6eg zradenja, posebno u oblasti lidne dozimetrije.
Na osnovu gore navedenog Komisija predlaZe Nastavno-naudnom veiu Elektrotehnidkog

fakulteta u Beogradu da prihvati rad ,,Kalibracija i komparacija energetskog i angulamog odziva
TL i OSL lidnih dozimetara" dipl. inL. Filipa Haralambosa Apostolakopoulosa kao master rad i
odobri javnu usmenu odbranu.

U Beogradu, 17.04.2015. ilanovi komisile:ilanovi komisile:

oviljka Stankovi6, doc.


